
数显恒温磁力搅拌器使用时的环境要求决定机器的使用寿命。本仪器是为学校、

实验室和工厂等应用环境设计的，用于对液体进行加热及搅拌，供以下环境使

用：海拔不超过 2000 米，温度在 0℃到 40℃，安装类型：产品是为了连接室内

插座而设计的，电压波动不超过正常值的±10%，仪器间、仪器与墙壁的最小距

离为 100mm。

严格按照仪器要求摆放该设备！使用时的故障和排除：

一、打开电源仪器不启动

- 请检查电源线是否连接牢靠

- 请检查电源保险管是否损坏或松动

二、仪器开机自检不正常

- 请关闭仪器，重新启动。

- 转速无法达到设定值

- 该功能在介质液体粘度过高时可能造成不正常减速

如果故障没有排除，请联系制造商/供货商。


