
如何保证移液器日常使用的可靠性

所有的移液器都需要定期的维护以确保结果的可靠性和设备的***大使用寿命。本篇文章告诉你如何通过维

护保养来保证移液器日常使用的可靠性。

所有的移液器都需要定期的维护以确保结果的可靠性和设备的***大使用寿命。很多用户在

使用移液器的过程中都会发现有时移液器变得不好用了或者是移液器坏了。然而事实上，很

多移液器“不好用的”情况并不是移液器坏了，而是移液器需要保养了。

您在使用移液器时是否有以下情况发生呢？

1. 按压操作按钮的手感变得不顺畅，感觉有阻塞；

2. 操作按钮经按压后无法自行恢复到初始位置；

3. 吸液后提起移液器，液体不停地/缓缓地滴漏下来（即使吸水也是这样，挥发性液体发生

这种情况是正常现象）

4. 吸液时松开操作按钮后，完全没有液体被吸进吸头中……

遇到类似的情况，您是否觉得移液器是坏了呢？的确有这个可能，但 90%以上的这种情况都

是由于没有按时保养造成的。

如果说移液器没有定期保养会影响用户的使用，那没有定期校准会直接影响每次操作的可靠

性，并且这样的影响是潜移默化、未必察觉的。通常来说，如果移液器本身的性能没有问题，

根据移液器使用的时间、使用频率及个人的使用习惯会使其准确性受到影响。如果能定期地

对其进行校准，就可以保证它在两次校准的间隔期间有较好的性能。移液器生产厂家建议，

移液器的校准频率不低于每年一次。

由此可见，定期地对移液器进行校准和维护保养极为重要！

自行进行移液器清洁，首先应该保证其易于拆卸，可移除的部件越少越好。市面上***易清

洗的移液器只有三个需移除的部件，拆卸时可以不使用工具。同时，选择移液器时，务必要

考虑售后方面的因素，厂家应该有专业的维护和校准能力，了解以及他们服务的质量、费用

和速度。如果您被法规允许并希望自己能够完成校准工作，请参照 ISO8655 的要求进行。
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